Załącznik nr 2

Pakiet 1/08 – płytkowe testy lateksowe  i testy paskowe

· termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy,

· odczynniki  muszą posiadać znak CE i być  zgłoszone  do  Rejestru   wyrobu medycznego     zgodnie z  ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych      ( Dz. U. Nr 93, poz. 

      896 z późn. zm. ),

· czułość odczynnika do oznaczeń ASO   200 IU/ml,

· czułość odczynnika do oznaczeń odczynu Rose-Waalera 6IU/ml,

· czułość odczynnika do oznaczania odczynu lateksowego 12 IU/ml,

· czułość testu do wykrywania antygenu Hbs Ag 1 ng/ml,

· krew utajona w kale- testy specyficzne (bez diety),

Lp.
Nr katalogowy
Nazwa odczynnika
Wielkość opakowania ozn.
Ilość opakowań

1

ASO
100
8

2

RF
100
7

3

Waaler-Rose
100
1

4

RPR syphilis test
500
6

5

Bufor do ozcieńczeń
100 ml
1

6

Krew utajona w kale
30
8

Pakiet 2/08 – odczynniki  do analizatora jonów AVL 9180

· termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy,

· odczynniki  muszą posiadać znak CE i być  zgłoszone  do  Rejestru   wyrobu medycznego     zgodnie z  ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych      ( Dz. U. Nr 93, poz. 

      896 z późn. zm. ),

· z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki,

· Wykonawca musi zapewnić serwis aparatu AVL 9180 przez cały okres trwania umowy, w miejscu jego użytkowania, w ciągu 48 godz. w dni robocze (czas reakcji serwisu) od momentu zgłoszenia,

· wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia jednego przeglądu serwisowego na rok.

Lp.
Nr katalogowy
Nazwa odczynnika
Wielkość opakowania (ml)
Ilość 

1

ISE Snap Pack 980

40

2

Roztwór do czyszczenia Solution Cleaning A 
100
1 op. 

3

Roztwór do kondycjonowania Solution Sodiu, conditioning
100
1 op.

Pakiet 3/08 – odczynniki różne

· termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy,

· odczynniki  muszą posiadać znak CE i być  zgłoszone  do  Rejestru   wyrobu medycznego     zgodnie z  ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych      ( Dz. U. Nr 93, poz. 

      896 z późn. zm. ),

Lp.
Nr katalogowy
Nazwa odczynnika
Wielkość pakowania (szt.)
Ilość  op.

1

Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu
10
10

2

Wymazówka z podłożem transportowym

100 szt.

3

Wymazówka  bez podłoża transportowego

50 szt..

4

CRP
100ml
12

5

Zestaw do oznaczania białka w moczu
100ml
1

6

Hemoglobina glikozylowana – testy kolumienkowe
100
3

Pakiet 4/08 – odczynniki immunochemiczne do dzierżawy analizatora MINI VIDAS (BIO MERIEUX)

· odczynniki  muszą posiadać znak CE i być  zgłoszone  do  Rejestru   wyrobu medycznego     zgodnie z  ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych      ( Dz. U. Nr 93, poz. 

      896 z późn. zm. ),

· z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki.

L.p.
Nr katalogowy
Nazwa odczynnika
j.m.
Ilość badań

1

TSH  
op
2100

2

FT4   
op
360

3

FT3   
op
240

4

Troponina I
op
1500

5

D-Dimery
op
960

6

HBs Ag
op
60

7

PSA
op
180

8

Kontrola QCV
op
120

Pakiet 5/08 – odczynniki biochemiczne do dzierżawy analizatora COBAS MIRA PLUS (CORMAY)

· odczynniki  muszą posiadać znak CE i być  zgłoszone  do  Rejestru   wyrobu medycznego      

        zgodnie z  ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych      ( Dz. U. Nr 93,  

       poz.  896 z późn.  zm. ),

· metoda produkowanych odczynników musi być zarejestrowana w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

· wzorce zawarte w zestawach

· odczynniki płynne jedno lub dwuskładnikowe

· wymóg potwierdzenia zgodności parametrów oferowanych odczynników z wymaganiami zamawiającego – załączenie dokumentacji w postaci metodyk ( będą one podlegały ocenie w kryterium jakość),

· surowice kontrolne muszą zawierać parametry: aspat, alat, CPK, amylaza, fosfataza zasadowa, GGTP, LDH, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, mocznik kreatynina, kwas moczowy, glukoza białko całkowite, Na, K, Ca, Mg, P, Fe, TIBC, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, trójglicerydy

· termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy,

.

Metodyki zamawianych odczynników

Lp.
Parametr
Metoda


Amylaza
Met. kinetyczna z CNP G3

1
Aspat
IFCC kinetyczna, bufor tris bez fosforanu pirydoksalu

2
Alat
IFCC kinetyczna, bufor tris bez fosforanu pirydoksalu

3
CPK
IFCC kinetyczna

4
CK-MB
Izoenzym MB, met. immunoinhibicji

5
GGTP
IFCC

6
Fosfataza zasadowa
IFCC ( bufor AMP)

7
LDH
IFCC

8
Bilirubina całkowita
Mod. Met Malloy-Evellyna(DMSO)


Wzorzec bilirubiny
2,5 mg/dl

9
Bilirubina bezpośrednia
Met. Z dwuazowanym kwasem sulfanilowym

10
Mocznik zestaw z wzorcem
Met. enzymatyczna, kinetyczna

11
Kreatynina zestaw z wzorcem
Metoda kinetyczna Jaffe bez odbiałczenia

12
Kwas moczowy zestaw z wzorcem
Metoda kolorymetryczna z urykazą, peroksydazą

13
Cholesterol zestaw z wzorcem
Met. enzymatyczna z oksydazą cholesterolową, peroksydazą

14
HDL zestaw z wzorcem
Odcz. strącający fosforowolframian, Mg

15
Trójglicerydy zestaw z wzorcem
Met. enzymatyczna GPO /POD

16
Glukoza zestaw z wzorcem
Metoda  oksydazowa GPO + PAP

17
Białko całkowite zestaw z wzorcem
Metoda biuretowa

18
Białko w moczu
Metoda z czerwienią pyrogalolową

19
Wapń zestaw z wzorcem
Met. z krezolo-ftaleiną

20
Magnez zestaw z wzorcem
Met. z błękitem ksylidylu

21
Fosfor zestaw z wzorcem
Met. z molibdenianem amonowym

22
Żelazo zestaw z wzorcem
Metoda z chromoazurolem B 

23
TIBC
Met. z węglanem wodorotlenku magnezu

24
Białko C-reaktywne (CRP)
Immunoturbidymetryczna, surowica anty-CRP (kozia)

24
Surowica kontrolna – normalna i patologiczna
 aspat, alat, CPK, amylaza, fosfataza zasadowa, GGTP, LDH, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, glukoza, białko całkowite, Na, K, Ca, Mg, P, Fe,TIBC, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, trójglicerydy, CK-MB

25
multikalibrator


Zapotrzebowanie

L.p.
Nazwa odczynnika
Ilość zamawianych

oznaczeń
j.m.

1
Zestaw do oznaczeń żelaza
1200
op

2
Zestaw do oznaczeń TIBC
600
op

3
Zestaw do oznaczania wapnia
900
op

4
Zestaw do oznaczania magnezu
720
op

5
Zestaw do oznaczania fosforu
300
op

6
Zestaw do oznaczania g-glutamylotransferazy
300
op

7
Zestaw do oznaczania fosfatazy zasadowej
600
op

8
Zestaw do oznaczania aminotransferazy alaninowej 
1500
op

9
Zestaw do oznaczania aminotransferazy asparaginianowej
1500
op

10
Zestaw do oznaczania LDH
450
op

11
Zestaw do oznaczania CPK
600
op

12
Zestaw do oznaczania CK-MB
3000
op

13
Zestaw do oznaczania a-amylazy
1080
op

14
Zestaw do oznaczania mocznika
600
op

15
Zestaw do oznaczania kwasu moczowego
450
op

16
Zestaw do oznaczania kreatyniny
1500
op

17
Zestaw do oznaczania bilirubiny
900
op

18
Zestaw do oznaczania bilirubiny bezpośredniej
150
op

19
Zestaw do oznaczania białka całkowitego
300
op

20
Zestaw do oznaczania glukozy
10000
op

21
Zestaw do oznaczania cholesterolu całkowitego
4500
op

22
Zestaw do oznaczania HDL- odczynnik strącający
200
op

23
Zestaw do oznaczania trójglicerydów
2000
op

24
Surowica kontrolna normalna
20
op

25
Surowica kontrolna patologiczna
20
op

Pakiet 6/08 – odczynniki do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej ABL FLEX 80 firmy Radiometer

L.p.
Nr katalogowy
Nazwa odczynnika
Wielkość opakowania
Ilość opakowań

1

Kaseta czujników 50 ozn./30 dni (BG/HCT, bez QC)
1
14

2

Pak roztworów
1
14

3

Roztwory kontrolne



4

Strzykawki heparynizowane 0,5 – 2,0 ml
100
7

Pakiet 7/08 – Testy urazowe do wykrywania Helicobacter pylori

Lp.
Nr katalogowy
Nazwa odczynnika
Wielkość opakowania ozn.
Ilość opakowań

1

Helicobacter pylori
200
4

